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VORBEREITUNG DES T-ATTACHMENTS
Kurzanleitung

Um den Unterkiefersensor für die Aufnahme der individuellen Kieferbewegungen anbringen zu kön-
nen, muss das T-Attachment an der vestibulären Fläche der Unterkieferzähne des Patienten befes-
tigt werden:
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■ Passen Sie das T-Attachment an den Unter-
kieferbogen des Patienten an.

■ Überprüfen Sie die Form des T-Attachments
im Patientenmund.
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■ Führen Sie den SICAT Fusion Bite in den Pati-
entenmund ein, damit Sie die Höhe der An-
bringung des T-Attachments bestimmen kön-
nen. Es dürfen keine Interferenzen zwi-
schen SICAT Fusion Bite und T-Attachment
zustande kommen.

■ Trocknen Sie die vestibuläre Zahnoberfläche
der Unterkieferzähne.

■ Bringen Sie flowable Composite an das T-At-
tachment an.
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■ Befestigen Sie das T-Attachment an den vesti-
bulären Flächen der Unterkieferzähne.

■ Nehmen Sie den SICAT Fusion Bite aus dem
Patientenmund heraus.

■ Kontrollieren Sie die Befestigung des T-At-
tachments. DH71QUG002
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