\Y OPTISLEEP

Bestellung der SICAT OPTISLEEP auf Basis von Oberflachendaten

ERMITTELN DER BEHANDLUNGSPOSITION MIT EINER
BISSGABEL (2.8. GEORGE GAUGE)
BISSREGISTRIERUNG FUR BEHANDLUNGSPOSITION

AUFNAHME OPTISCHER ABDRUCKE IN
BEHANDLUNGSPOSITION ODER ANFERTIGUNG VON
GIPSMODELLEN INKLUSIVE BISSREGISTRIERUNG*

¥

BESTELLUNG DER THERAPIESCHIENE

FERTIGUNG DER THERAPIESCHIENE

UBERGABE DER THERAPIESCHIENE AN DEN
PATIENTEN UND ANPROBE

EINWEISUNG IN DIE HANDHABUNG

ANPROBEPHASE
REGELMARIGE KONTROLLTERMINE UND EVENTUELL
ANPASSUNG DER BEHANDLUNGSPOSITION

*Aufnehmen digitaler Intraoralscans

Fertigen Sie mit Ihrem Intraoralscanner einen Scan des vollstandigen Unterkiefers, einen
Scan des vollstiandigen Oberkiefers und einen Scan des bukkalen Bisses mit Bissgabel
(Behandlungsposition) moglichst auf beiden Seiten an.

Hinweis: Das Registriermaterial auf der Bissgabel sollte die bukkalen Zahnfldchen nicht
bedecken, damit die Scannersoftware den Biss korrekt korrelieren kann. Entfernen Sie ggf.
storendes oder iiberschiissiges Material.
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